
Notice d’utilisation – Déambulateur Omega Fixe –
HMS Vilgo

Cette notice fournit les consignes principales d’utilisation, de montage et d’entretien pour le cadre
de marche Omega Fixe de HMS Vilgo. Veuillez lire attentivement ce document avant toute
utilisation.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable 81 – 91 cm

Largeur 64 – 65 cm

Profondeur 49,5 – 51,5 cm

Poids du produit 1,8 kg

Poids maximal utilisateur 130 kg

Type Cadre fixe, cintré pour passage WC

Montage :
Le déambulateur Omega Fixe est livré partiellement assemblé. 1. Dépliez le cadre de marche. 2.
Réglez la hauteur des pieds en appuyant sur les boutons de verrouillage et en ajustant la longueur
souhaitée. 3. Assurez-vous que chaque bouton s’enclenche correctement dans son trou. 4. Vérifiez
la stabilité avant la première utilisation.

Utilisation :
1. Placez le cadre de marche devant vous, les deux mains fermement posées sur les poignées. 2.
Avancez le cadre d’un pas, puis avancez une jambe après l’autre à l’intérieur du cadre. 3. Ne
poussez pas le cadre trop loin en avant afin de garder un bon équilibre. 4. Utilisez le cadre
uniquement sur des surfaces planes et stables.

Consignes de sécurité :
- Vérifiez régulièrement l’état des patins antidérapants et remplacez-les si usés. - Ne dépassez
jamais le poids maximal utilisateur (130 kg). - Ne modifiez pas la structure du cadre de marche. -
Évitez les sols mouillés ou glissants. - Vérifiez la stabilité avant chaque utilisation.

Entretien :
- Nettoyez le cadre avec un chiffon doux et de l’eau savonneuse. - Séchez soigneusement après
nettoyage. - Ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs.

En cas de problème ou de pièce défectueuse, contactez votre revendeur ou directement HMS Vilgo
pour obtenir assistance, pièces de rechange ou une notice complète officielle.




